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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Dario Bani
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC) 
051/6079762 
dario.bani@ausl.bologna.it

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura di Servizi di
manutenzione e assistenza, come da oggetto,  sulle attrezzature sottoriportate, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le
Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
 
Fabbisogno:
Servizio TRIENNALE di assistenza tecnicasui seguenti sistemi:

Sistemi per Dosimetria
Sistema PTW modello MP3-S
Sistema PTW modello Octavius 4D
Elettrometro PTW modello Multidos

 

Sistemi per Piani di Trattamento
Sistema PHILPS Pinnacle
Sistema MIM Software INC MIM MAESTRO

 

Sistemi per Radiofarmacia
Valvole multiposizione e sistema di trasferimento prodotti radioattivi da Ciclotrone TEMA
SINERGIE (comprensivo di sistemi hardware e software di gestione da remoto)
Porta a tappo per accesso al Bunker del Ciclotrone TEMA SINERGIE
Interlock, segnalazioni acustiche e luminose, sistema di controllo televisivo, interruttori di
emergenza e sistemi di sicurezza TEMA SINERGIE per Bunker del Ciclotrone
Celle schermate per moduli di sintesi ed attività di produzione TEMA SINERGIE modelli SMC
2/70 e SMC 1 /70
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Celle schermate di manipolazione radiofarmaci e dispensazione delle dosi TEMA SINERGIE
modelli NMC 50/DDS-VF, NMC 1/50 – 50 FDG, NMC 50/DSI, NMC 1/20-10 VF, NMC 1/30-
20 VF.
Celle schermate per ricerca TEMA SINERGIE modello THC 2/70
Cappe a flusso laminare TEMA SINERGIE modelli LFH 2/20-15, LHF 2/10-10, LFH 1/10-10,
LHF 1
Calibratori di dose CAPINTEC modelli CRC-15 PET, CRC-25 PET, CRC-15 beta, CRC RHP
Sistemi di dispensazione automatica della dose TEMA SINERGIE modello MICRO DDSA
Dispensing Unit TEMA SINERGIE modello µLOADER
Centraline di monitoraggio radiazioni ionizzanti TEMA SINERGIE TAM a 11 e 16 canali
Sistemi di monitoraggio ambientali TEMA SINERGIE modello ENVIRO
Impianto di smaltimento e monitoraggio reflui radioattiviTEMA SINERGIE
Impianto di monitoraggio emissioni aeriformi TEMA SINERGIE
Rivelatori di radiazioni ionizzanti TEMA SINERGIE modello CPS-51

 

Sistemi per Radioterapia Metabolica
Impianto di smaltimento e monitoraggio reflui radioattivi TEMA SINERGIE
Centraline di monitoraggio radiazioni ionizzanti TEMA SINERGIE TAM a 8 canali

 

Sistemi per il Monitoraggio dei Rifiuti Radioattivi
Portale per il monitoraggio dei rifiuti ospedalieri TEMA SINERGIE modelloRS-200/1500

 
Tipologia contrattuale inclusa nella fornitura
 

Tipologia di Contratto Descrizione
FULL RISK (FRI) Contratto "tutto compreso": include mano d'opera, manutenzione

preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso. A discrezione
dell’Azienda Committente potrà essere svolto un intervento di
primo livello effettuato con tecnici "interni" all’Azienda stessa.

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
Contratto di manutenzione di tipo full risk (FRI)
Il contratto di manutenzione di tipo full risk deve includere tutte le apparecchiature incluse nel precedente
elencoed i relativi accessori.
Requisiti minimi richiesti:
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Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
Personale tecnico specializzato e/o certificato
Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo
inclusi) secondo i protocolli del fabbricante
Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di
manutenzione
Fornitura di strumenti di back-up su richiesta con modello analogo o superiore
Tempi di intervento on-site entro 8 ore lavorative dalla chiamata
Tempi di risoluzione entro 24 ore lavorative (dalla chiamata) se non disponibile un muletto per
garantire la continuità di esercizio.

 
 
NB: LA DITTA DOVRA’ PRESENTARE APPOSITA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO
DELLE SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE
 
 
Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al
Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e’ pubblicata l’ Indagine di Mercato, ovvero all’
indirizzo e-mail dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 21.09.2022
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
 


