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Stralcio da DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO, ACCESSORI E DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER LE ESIGENZE DI AZIENDA USL E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA, AZIENDA USL E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
PERIODO: triennale + 1 anno di rinnovo
Nel presente documento è possibile reperire le parti del Disciplinare più strettamente connesse alla documentazione tecnica ed economica richiesta ed allo svolgimento della gara, sulle quali è possibile proporre osservazioni o suggerimenti.
PREMESSA
La procedura in oggetto è finalizzata all’individuazione di più soggetti economici che, sulla base delle risultanze della procedura, risultino idonei a erogare la fornitura oggetto di gara ed alla conclusione di un Accordo Quadro con gli stessi. L’Accordo Quadro verrà stipulato con un numero di operatori economici, prefissato e indicato, distintamente per ciascun lotto, nell’allegato B – Riepilogo lotti, sulla base dell’ordine decrescente del punteggio totale nella graduatoria di aggiudicazione. Nell’ambito di tale numero di operatori economici, i servizi utilizzatori individueranno di volta in volta il dispositivo medico che meglio si adatta alle caratteristiche anatomiche e cliniche dei pazienti, sulla base delle specificità dei diversi casi clinici.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. 

Il luogo di consegna della fornitura è prevalentemente Bologna e Provincia - codice NUTS ITH55 – oltre  a Ferrara e Provincia - codice NUTS ITH56.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L’offerta e la documentazione per la quale è richiesta la firma devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. 

L’offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno e l’ora registrati sulla piattaforma SATER come termine ultimo di presentazione dell’offerta. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo tale termine.

Per data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. 

La Piattaforma, di norma, accetta esclusivamente files con i seguenti formati: .pdf, .p7m, .doc, .xls e cartelle compresse .zip.
Presentazione campionatura
Per la presente procedura di gara non è richiesta campionatura nella fase di presentazione delle offerte.

La Commissione chiederà successivamente la campionatura, a titolo gratuito, necessaria alla valutazione tecnica dei prodotti offerti. Tale richiesta, inviata tramite il sistema SATER,  sarà completa di ogni informazione relativa alle modalità e tempi di consegna dei campioni richiesti.

La Commissione giudicatrice si riserva inoltre la possibilità di richiedere, in un secondo tempo,   ulteriore campionatura, a titolo gratuito, per effettuare prove nei reparti/servizi.
La campionatura eventualmente presentata, il cui valore sia  pari o inferiore a Euro 50,00 (sulla base dei prezzi offerti dalla Ditta) si ritiene acquisita e, pertanto, non verrà restituita. Le campionature presentate di valore superiore potranno essere ritirate, se non utilizzate per le prove, a propria cura e spese, dalle Ditte offerenti, previo accordo con il Magazzino …, entro e non oltre 3 mesi dall’avvenuta aggiudicazione, termine oltre il quale le stesse diventeranno di proprietà dell’Azienda USL. Le campionature presentate dalla Ditta assegnataria e dalla Ditta seconda classificata non saranno restituite.

OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce sulla  piattaforma SATER, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all’offerta tecnica secondo le modalità previste dalla piattaforma stessa. L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime descritte nell’allegato B “Riepilogo lotti”, pena l’esclusione dalla procedura di gara; nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice, la Commissione tecnica giudicatrice valuterà prodotti equivalenti che assicurino la stessa funzionalità. Relativamente ad eventuali misure richieste, queste sono indicative dei prodotti attualmente in uso; tuttavia la Commissione tecnica giudicatrice, si riserverà, sulla base di considerazioni di carattere clinico, di valutare la riconducibilità alla stessa destinazione d’uso di prodotti aventi misure simili.
La documentazione tecnica da presentare, per ogni lotto offerto, è la seguente:
1.
Scheda informativa dispositivo (allegato C) compilata in ogni sua parte – firmata digitalmente
2.
Schede tecniche e depliant illustrativi inerenti i prodotti offerti e relativo strumentario – non firmate. 

Le schede tecniche dovranno contenere tutte le informazioni riguardanti i prodotti offerti in termini di descrizione e funzionamento,  ed in particolare,  quelle relative a:
· numero di Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici 

· classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND

· classe di rischio

· marcatura CE

· indicazioni e controindicazioni all’uso

· informazioni necessarie per garantire l’utilizzo in totale sicurezza

· presenza di markers o radiopacità

· presenza o assenza di lattice

· compatibilità con la risonanza magnetica
· modalità di applicazione e assemblaggio dei dispositivi e qualsiasi altra informazione relativa all’utilizzo del dispositivo
3. Copia dell’etichetta posta sulle confezioni dei prodotti offerti e informazioni  a corredo, fornite ai sensi dell’allegato I punto 13 e punto 13.3 del D.Lgs. 46/97- non firmata;
4.
Indicazioni relative ad eventuali apparecchiature biomediche (Art. 10 del Capitolato) – firmate digitalmente;
5.
Documentazione riguardante la conformità dei dispositivi ai requisiti stabiliti dal Regolamento dei Dispositivi Medici (UE) 2017/745 o alla Direttiva Europea dei dispositivi Medici 93/42/CE (D.Lgs. 46/97) e s.m.i. - non firmata;
6.
Ogni altra documentazione tecnica atta a desumere le caratteristiche dei prodotti e le informazioni utili ai fini della valutazione dei criteri  previsti e riportati dettagliatamente per ogni lotto nell’allegato B .
Ulteriore documentazione, che potrà essere inserita a sistema anche una sola volta, in corrispondenza di uno solo dei lotti offerti:
7. Catalogo illustrato, dettagliato ed aggiornato del materiale oggetto della gara prodotto e/o commercializzato dalla Ditta - non firmato. Qualora lo spazio sulla piattaforma non fosse sufficiente ad ospitare l’intero catalogo, è consentito inserire l’indirizzo web o un link da cui consultarlo ed eventualmente scaricarlo
La Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione presentata nell’ambito degli elaborati tecnici, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.
In caso di carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti, la Commissione attribuirà un punteggio pari a 0 ai relativi criteri.
Si precisa che nella documentazione tecnica non deve essere contenuta nessuna indicazione di prezzo o costo, pena l’esclusione dalla gara.

Nel caso di parti dell’offerta da secretare, l’operatore economico dovrà allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per cui tali parti sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 
Al fine di rendere più leggeri e meglio gestibili i files contenenti la documentazione e caricati in piattaforma SATER, si prega di apporre firma digitale unicamente dove richiesto dal presente documento o dalla piattaforma stessa, o se resa indispensabile dal contenuto del file (es. dichiarazioni).
OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce sulla  piattaforma SATER, per ogni singolo lotto, le informazioni e la documentazione relativa all’offerta economica secondo le modalità previste dalla piattaforma stessa.
L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 
1) numero di repertorio, codice attribuito dal fornitore e casa produttrice del dispositivo offerto
2) prezzo unitario relativo all’unità di misura indicata in piattaforma e nell’allegato B. 
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Si sottolinea che in caso di offerta dello stesso dispositivo per lotti diversi, dovrà essere mantenuto il medesimo prezzo; 
3) aliquota IVA ;
4) ….omissis….
5) ultimo Listino Prezzi ufficiale - da allegare  (potrà essere inserito anche una sola volta, in corrispondenza di uno solo dei lotti offerti) – non firmato;
6) Indicazione della percentuale di sconto a cui l’Ente farà riferimento per acquisto di prodotti non compresi in gara (Art. 8 del capitolato) - firmato digitalmente;
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura è riconducibile al cosiddetto “accordo quadro” disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs 50/2016. Di conseguenza, la procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario ma alla selezione, in base alle prime posizioni della graduatoria definita al termine delle valutazioni tecniche ed economiche, di più soggetti (il cui numero è indicato, lotto per lotto, all’allegato B) ritenuti idonei a fornire alle Aziende appaltanti i prodotti richiesti.

La graduatoria verrà elaborata, per singolo lotto purché completo, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice.
L’appalto è aggiudicato per singolo lotto, purchè completo, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	
	punteggio massimo

	Offerta tecnica
	70,00

	Offerta economica
	30,00


	totale
	100


Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella e più dettagliatamente, con la relativa ripartizione dei punteggi, nell’allegato B.
Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica di proporzionalità.
Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.  
Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica
	Numero
	CRITERI DI VALUTAZIONE 
	Tipo
	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

	 
	IL VALORE MAX DEI PUNTI RELATIVI AD OGNI CRITERIO DISCREZIONALE PUO' DIFFERENZIARSI IN BASE AL LOTTO A CUI SI RIFERISCE, PERTANTO TANTO VALORE E’ STATO INDICATO  DETTAGLIATAMENTE, 
LOTTO PER LOTTO, NELL'ALLEGATO B "Riepilogo lotti"

	LOTTO 1
	Ampiezza gamma delle misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Facilità di posizionamento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Rimovibilità per trazione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 2
	Affidabilità e robustezza delle ancorette
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Maneggevolezza del sistema di dilatazione progressiva
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 3
	Affidabilità e durata nel tempo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Presenza doppio accesso per somministrazione farmaci
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Tempo massimo (espresso in giorni) di permanenza in SITU dichiarato in scheda tecnica
	Q
	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo  e proporzionalmente agli altri dispositivi

	LOTTO 4
	Affidabilità e durata nel tempo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Tempo massimo (espresso in giorni) di permanenza in SITU dichiarato in scheda tecnica
	Q
	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo  e proporzionalmente agli altri dispositivi

	LOTTO 5
	Facilità di posizionamento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Affidabilità e durata nel tempo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 6
	Facilità di posizionamento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Affidabilità e durata nel tempo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 7
	Ampiezza gamma dei diametri del retino
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche  della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Robustezza
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Capacità di rotazione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 8
	Maggior numero dei comparti
	Q
	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo  e proporzionalmente agli altri dispositivi

	
	Capacità di separare il polipo dal materiale di scarto
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 9
	Marcatura markers visivi di riferimento
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Guaina in acciaio
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Resistenza ad azionamenti multipli
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia della presa
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Qualità del frustolo bioptico
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 10
	Resistenza ad azionamenti multipli
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia della presa
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Resistenza della presa
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 11
	Facilità di montaggio sulla punta dell'endoscopio
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Stabilità
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Robustezza del materiale
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 12
	Agevole fuoriuscita dell'ago con tutti gli strumenti e in tutte le situazioni
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Agevole penetrazione nella sottomucosa
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Facilità di iniezione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Blocco e  controllo in entrata e in uscita dell'ago
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	LOTTO 13
	Ampiezza gamma delle misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Variabilità delle forme dell'ansa
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme

	
	Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento)
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Possibilità di rotazione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Buona forza di presa del tessuto
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 14
	Ampiezza gamma delle misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Variabilità delle forme dell'ansa 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme

	
	Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento) 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Possibilità di rotazione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Buona forza di presa del tessuto
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 15
	Ampiezza gamma delle misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Variabilità delle forme dell'ansa 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme

	
	Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento) 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Possibilità di rotazione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Buona forza di presa del tessuto
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 16
	Ampiezza della gamma
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo 

	
	Pressione massima raggiungibile per misura
	D
	La caratteristica indicata nel criterio sarà considerata non soltanto in base al suo valore numerico, ma anche con una valutazione discrezionale  della stessa

	
	Descrizione in scheda tecnica delle pressioni relative  ai rispettivi diametri
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Descrizione in etichetta delle pressioni relative ai rispettivi diametri 
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Affidabilità e robustezza del materiale
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 17
	Numerosità dei lacci per caricatore
	Q
	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo  e proporzionalmente agli altri dispositivi

	
	Cap con visibilità maggiorata
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Manico ergonomico con click udibile al rilascio di ogni elastico
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Sistema di sgancio degli elastici tramite cavetto di acciaio atraumatico sulla varice
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 18
	Uniformità e ampiezza della superficie irrigata con il colorante
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Facilità d'uso
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 19
	Guaina in acciaio
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Resistenza ad azionamenti multipli
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia della presa
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia e precisione dell'effetto termocoagulativo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Capacità di preservare il campione tissutale
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 20
	Numerosità dei lacci per caricatore
	Q
	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo  e proporzionalmente agli altri dispositivi

	
	Cap con visibilità maggiorata
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Manico ergonomico con click udibile al rilascio di ogni elastico
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Sistema di sgancio degli elastici tramite cavetto di acciaio atraumatico sulla varice
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 21
	Atraumaticità della punta
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Portanza (capacità di mantenere l'asse desiderato durante il posizionamento della protesi)
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Flessibilità del filo guida
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Radiopacità
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	LOTTO 22
	Praticità di utilizzo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Persistenza dell'effetto di sollevamento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Effetto di colorazione della sottomucosa
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 23
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Scorrevolezza del filo guida 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Visibilità markers radio-opachi 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Ampiezza gamma delle misure 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	LOTTO 24
	Maneggevolezza d'uso 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Atraumaticità del sistema di inserzione 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Tenuta del sistema a valvola per l'introduzione del gastroscopio 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 25
	Maneggevolezza d'uso 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Atraumaticità del sistema di inserzione 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Stabilità 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 26
	Visibilità del colorante 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Persistenza dell'effetto colorante 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Atossicità nel caso di iniezione accidentale nel peritoneo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 27
	Efficacia del sistema di rilascio 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Forza di presa sul tessuto 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Ampiezza gamma delle misure 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Variabilità dei modelli a seconda delle indicazioni d'uso
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 28
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia di presa del tessuto
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 29
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia di presa del tessuto
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 30
	Efficacia di presa del tessuto 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia del taglio 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Persistenza in sede della clip dopo la resezione della lesione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 31
	Capacità di rotazione 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia della presa sul tessuto 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Praticità del sistema di rimozione 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Possibilità di utilizzo con duodenoscopio in posizione anche molto angolata 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 32
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia dell'effetto emostatico 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Persistenza dell'effetto di emostasi
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 33
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia dell'effetto emostatico 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Persistenza dell'effetto di emostasi
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 34
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia dell'effetto emostatico 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Persistenza dell'effetto di emostasi
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 35 
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia dell'effetto emostatico 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Persistenza dell'effetto di emostasi
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia dell'effetto di infiltrazione della sottomucosa 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia della ablazione tissutale 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 36
	Praticità di utilizzo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Capacità di riservare una adeguata visione endoscopica
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Buona presa sul tessuto
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Persistenza dei punti di sutura
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 37
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Capacità dell'effetto dilatante 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Effettiva biodegradabilità nei tempi dichiarati
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 38
	Ampiezza della presa 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Precisione dell'effetto di resezione 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Capacità di trattenere multipli frammenti bioptici
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 39
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Durata dell'effetto di aspirazione continua
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Facilità della rimozione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 40
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Durata dell'effetto di aspirazione continua
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Facilità della rimozione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 41
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Durata dell'effetto di aspirazione continua
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Facilità della rimozione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 42
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia dell'effetto di ablazione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Sicurezza di utilizzo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 43
	Praticità di utilizzo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Qualità dell'immagine endoscopica
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Flessibilità e portanza dello strumento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Ergonomia complessiva 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 44
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Precisione del controllo del sistema di apertura delle flange 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia della penetrazione tissutale della punta 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Forza di approssimazione tra i visceri
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 45
	Praticità di utilizzo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Precisione del controllo dell'effetto di ablazione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Prevenzione della dispersione della radiofrequenza sul tessuto sano
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 46
	Praticità di utilizzo 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia della penetrazione tissutale della punta 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Scorrevolezza sul filo guida
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 47
	Facilità di applicazione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Tenuta del gonfiaggio con liquido
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Resistenza durante l'esame 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 48
	Facilità di posizionamento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Ampiezza gamma delle  misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	LOTTO 49
	Ampiezza della gamma
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo 

	
	Pressione massima raggiungibile per misura
	D
	La caratteristica indicata nel criterio sarà considerata non soltanto in base al suo valore numerico, ma anche con una valutazione discrezionale  della stessa

	
	Descrizione in scheda tecnica delle pressioni relative  ai rispettivi diametri  
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Descrizione in etichetta delle pressioni relative ai rispettivi diametri  
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Affidabilità e robustezza del materiale
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 50
	Presenza di entrambe le forme (RETTE e PRECURVATE)
	T
	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

	
	Diverse fogge della parte distale in estrusione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo 

	
	Funzionalità d'uso
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 51
	Ampiezza gamma delle misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Memoria del cestello
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Semplicità del meccanismo di assemblaggio
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 52
	Visibilità radiologica
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Maneggevolezza ad eseguire il brushing
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 53
	Facilità di posizionamento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Ampiezza gamma delle  misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	LOTTO 54
	Ampiezza gamma diametri 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche  della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Atraumaticita' del tubo di trasferimento nasale
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Facilità di lavaggio/iniezione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 55
	Variabilità dei diametri
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche  della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Resistenza del pallone
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Facilità d'iniezione del contrasto
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 56
	Facilità di posizionamento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Ampiezza gamma delle  misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	LOTTO 57
	Praticità di utilizzo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia dell'effetto della litotrissia
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Durata della sonda
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 58
	Praticità di fissaggio
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Tenuta del filo guida
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 59
	Praticità di utilizzo
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Qualità dell'immagine endoscopica
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Flessibilità e portanza dello strumento
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Ergonomia complessiva 
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 60
	Ampiezza gamma delle  misure
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche  delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Atramauticità
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia della detersione
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	LOTTO 61
	Comfort per il paziente
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Ampiezza gamma dei diametri di apertura
	D
	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche  della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

	
	Scorrevolezza dell'endoscopio
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	
	Efficacia del sistema bloccante
	D
	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio


Non saranno ammessi alla successiva fase della procedura i concorrenti che non abbiano conseguito per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio totale inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 38.50 punti.
Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione 
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