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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
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                   Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta
ditta se produce e/o commercializza l’attrezzatura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti
caratteristiche indispensabili:
 

Diagnosi e monitoraggio di pazienti con possibile rischio di sviluppo di diabete;
Gestione e cura di pazienti pediatrici con diabete mellito di tipo 1 nei point of care;
Aumento della produttività e riduzione dei tempi necessari ad eseguire gli esami.

Caratteristiche richieste

Analizzatore multiparametrico da tavolo;
Determinazione di emoglobina glicata nel sangue intero;
Cartuccia pronta all’uso e dotata di tutti i reagenti necessari ad effettuare un singolo test;
Dispositivo di campionamento per la racconta del campione del paziente;
Identificazione del campione mediante codice a barre;
Autodiagnosi eseguita dallo strumento al suo avvio;
Possibilità di inserire dati paziente;
Possibilità di inserire dati operatore;
Memorizzazione risultati nella memoria interna al dispositivo;
Display touchscreen;
Fornitura del software;
Possibilità di effettuare aggiornamenti software;
Stabilità della cartuccia a temperatura ambiente indicativamente per almeno 50 giorni;
Stabilità del campione di almeno 3 minuti;
Tempo di refertazione non superiore a 4 minuti;
Calibrazione automatica;
Possibilità di trasferire dati mediante cavo Ethernet e/o USB;
Possibilità di collegare, se non integrati nello strumento, lettore di codici a barre e/o stampante;
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Possibilità di interfacciamento al LIS;
Strumento facile da sanificare;
Peso e ingombri ridotti;
Interfaccia user-friendly;
Fornitura di tutti i componenti e accessori necessari al corretto e completo funzionamento del
sistema.

 
Schede tecniche
Si richiede la documentazione (schede tecniche, manuali, ecc.) per la verifica della rispondenza alle
specifiche tecniche e funzionali richieste.
 
Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola
documentazione tecnica, alla scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all’indirizzo di posta elettronica angela.
melucci@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 1.8.2022.
 
    A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 


