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Articolo 01: Oggetto della fornitura — caratteristiche tecniche

Oggetto del

MOVIMENTAZIONE PAZIENTI.

presente capitolato €

la fornitura triennale di: AUSILI MINORI PER LA

REQUISITI GENERALI e specifici per ciascun lotto.

Tutti gli articoli offerti dovranno garantire i seguenti requisiti di ergonomicita:

SICUREZZA PAZIENTE
SICUREZZA OPERATORE
COMFORT

BASSO SFORZO FISICO APPLICATO
SEMPLICITA’ DI UTILIZZO

ELENCO ARTICOLI
Ausili minori - Requisito generale richiesto per questi lotti, pena esclusione, & I'assenza
di lattice.

Lotto

Definizione

Requisiti a pena d’esclusione

1

Telino tubolare piccolo ad
alto scorrimento

In materiale a basso attrito per facilitare la mobilizzazione
del paziente a letto;

confezionamento singolo;

dimensioni 48x48 = 5 cm;

tubolare;

impermeabile ai liquidi;

antistatico

Telino tubolare medio ad
alto scorrimento

In materiale a basso attrito per facilitare la mobilizzazione
del paziente a letto;

confezionamento singolo;

dimensioni 130x70 £ 10 cm;

tubolare;

impermeabile ai liquidi;

antistatico

Fascia di movimentazione

In materiale leggero, privo di spigolosita, per il sollevamento e
trasferimento del paziente da un piano d’appoggio ad un altro,
esempio: letto/carrozzina, carrozzina/sedia doccia,
carrozzina/wc, carrozzina/auto.

impermeabile ai liquidi;

confezionamento singolo;

antistatico;

maniglia a doppia lunghezza

Cintura per
autosollevamento
(scaletta per letto)

Dotata di maniglie utilizzabili dal paziente attivo per sostenersi
nel passaggio dalla posizione supina alla posizione seduta;
Maniglie a presa ergonomica;

Materiale plastico lavabile;

Dimensioni 210x20 £ 10 cm;

Confezionamento singolo;

Cintura ergonomica di
sollevamento e
trasferimento

Dotata di maniglie laterali e posteriori;

Deve poter essere indossata sia dall’'operatore che dal
paziente e come supporto anche negli esercizi di
deambulazione.

La parte interna della cintura a contatto con il paziente, deve

Pag.2di9




Lotto

Definizione

Requisiti a pena d’'esclusione

essere realizzata con un materiale antiscivolo;

parte esterna in poliestere;

confezionamento singolo;

La chiusura deve essere assicurata almeno da una fibbia a
tridente in plastica;

portata di trasferimento 150 kg. + 10;

Taglie M e L (larghezza da cm 74 a cm 140)

LOTTO

Definizione

Requisiti a pena d’esclusione

Asse di trasferimento
rigida

Idonea al trasferimento dei pazienti dal letto alla carrozzina, alle
sedie doccia, al wc;

portata non inferiore a Kg.100;

lunghezza 60 cm. (£ 5 cm); ‘

provvista di materiale antiscivolo nella parte inferiore;

Di materiale plastico igienizzabile.

Tavola rigida ad alto
scorrimento pieghevole
con copertura
scorrevole.

Idonea al trasferimento dei pazienti letto/letto, letto/barella,
barella/ tavolo operatorio o tavolo radiologico;

predisposta per dislivelli di cm 10 (£ 5cm) e fessure di 15 cm
(£ 5cm);

misure cm 175x50 (£ 5cm),

peso 2,5 Kg. (+ 550 g.)

completamente radio trasparente,

con portata di almeno 180 Kg certificati;

copertura in materiale antibatterico, ignifugo e atossico,
igienizzabile;

pieghevole con maniglie per trasporto;

Antistatica.

Articolo 02: Rispondenza alle normative

Le apparecchiature dovranno essere conformi alle seguenti Normative:

D.Lgs 81/2008 “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro per quanto riguarda le implicazioni sulla gestione della sicurezza”.

D.L. 46 del 24/02/97 recepimento direttiva CEE 93/42 e D.Lgs. n. 37 del 25 Gennaio
2010 di attuazione della Direttiva 2007/47/CE.

Analisi del rischio del costruttore relativamente la compliance al regolamento europeo

GDPR 2016/679 in merito alla protezione dei dati personali.

| prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti
in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla
produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e alluso e dovranno
rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’'offerta
nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare tutti i dispositivi medici descritti per ogni oggetto dovra essere
garantita la conformita alla legislazione Europea e Nazionale come di seguitole meglio
dettagliato. |




Requisiti di Conformita alla Legislazione per i Dispositivi Medici

| prodotti qualificabili come dispositivi medici secondo la definizione 1 art.2 del
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR) devono rientrare in uno dei casi di seguito
richiamati:

e Dotati di dichiarazione di conformita e di dichiarazione di conformita al
Regolamento UE 2017/745;

o Essere rispondenti alle definizioni di "legacy devices” e 'Old’ devices
(secondo la terminologia definita da MDCG 2021-13 rev.1 ). Per ftali
dispositivi devono considerarsi applicati i requisiti fissati dal MDR secondo
MDCG 2021-25.

Per i dispositivi "legacy devices” e 'Old" devices la Data ultima per la messa a

disposizione sul mercato é fissata al 26 maggio 2025. La mancata disponibilita

di prodotti conformi al MDR dopo tale data determinera la risoluzione del

contratto.

legacy device: dispositivi che in accordo all' art.120(3) MDR, sono immessi
sul mercato dopo il 26 Maggio 2021 (data di applicazione MDR) e non oltre il
26 Maggio 2024 purché siano rispettate certe condizioni. Questi dispositivi
pPOSSONO essere:

> dispositivi di classe | secondo la Direttiva 93/42/CEE (MDD) recepita
con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed
integrazioni che dispongono di una dichiarazione di conformita CE
rilasciata prima del 26 Maggio 2021 e per i quai la procedura di
valutazione della conformita secondo MDR richiede il coinvolgimento

di un Ente NOtificato (NB) ;

> dispositivi dotati di un certificato CE valido emesso secondo la

direttiva 90/385/EEC (AIMD) o MDD prima del 26 Maggio 2021

[

'Old" device: dispositivi immessi sul mercato mercato prima del 26 Maggio
2021 (data di applicazione MDR) in accordo a con AIMDD o MDD o in
accordo con norme vigenti prima della entrata in vigore delle direttive.

| prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantire la corretta
conservazione ed integrita anche durante le fasi di trasporto e comunque essere in
regola con le norme nazionali e comunitarie in vigore.

Le etichette dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Dispositivi
Medici (UE) 2017/745. Non saranno accettati prodotti con etichettatura non
conforme. Eventuali avvertenze e precauzioni particolari da prendere per la
conservazione e la manipolazione del materiale, devono essere chiaramente
identificabili e leggibili. Suddetto materiale dovra essere consegnato diviso in buste o
pacchi con etichettatura conforme alla normativa e descrittiva del contenuto e della
ditta;

essere realizzati con materiale avente le seguenti caratteristiche:

- biocompatibile;

- latex free

- appartenere alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto

essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo in totale
sicurezza con le indicazioni e controindicazioni alluso — da scheda tecnica,;
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e essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni lotto, dal presente
capitolato tecnico e dall’allegato A.

L’operatore economico dovra indicare per ciascun dispositivo medico offerto:

a) codice CND (ULTIMO LIVELLO) - secondo i criteri individuati dalla
Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD), istituita dal DM del 12/02/2010
(GU n. 119 del 24/05/2010) e successive modifiche (DM del 07/10/2011, DM del
29/07/2013, DM 08/06/2016 e DM 13/08/2018);

b) la classificazione di rischio indicando la norma di riferimento (MDR, MDD o
AIMD).

c) numero di Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici per i DM
commercializzati in Italia a partire dal 01/05/2007 (ai sensi del DM 21/12/2009), ove
previsto, a tal fine si precisa che:

Dovranno essere comunicate le avvenute registrazioni dei prodotti interessati nella
banca dati Europea Dispositivi Medici EUDAMED, da attuarsi nei tempi € modi
previsti dal MDR (MDR art 123(d,e)).

Nel caso in cui, durante la validita del contratto, siano emanate direttive statali e/o
comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione
in commercio, il fornitore sara tenuto a conformarsi alla sopravvenuta normativa,
senza alcun aumento di prezzo.

Le caratteristiche tecniche costituiscono requisiti essenziali, e la mancata
corrispondenza e/o equivalenza implica irricevibilita dell’offerta.

| dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che garantiscano la buona
conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla
confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto.

Il confezionamento, l'etichettatura, le istruzioni per l'uso e le schede tecniche
dovranno essere in lingua italiana, tali da consentire la lettura di tutte le diciture
previste dalla vigente normativa.

II NUMERO DI REPERTORIO NAZIONALE non ¢ previsto per:

- i dispositivi medico diagnostici in vitro (come definiti dall’art.1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 332/2000);

- 1 dispositivi su misura (come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 47/1997 e dall’art. 1, comma 2, lett. d, del
D.Lgs. 507/1992);

non ¢ obbligatorio per:

- i dispositivi medici relativamente ai quali & stato ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. 46/1997 o alle
corrispondenti previsioni del D.Lgs. 507/92, anteriormente al 01/05/2007,

- i dispositivi medici di classe I e gli assemblati di dispositivi medici, immessi in commercio in Italia dopo il 01/05/2007,
dai soggetti di cui all’art. 1 del D.M. 21/12/2009, che hanno sede legale fuori dal territorio italiano.

Per i dispositivi medici privi del Numero di Repertorio Nazionale in quanto non obbligatorio, dovra essere presentata una
dichiarazione, nelle forme dell’autocertificazione, a norma del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da
persona dotata di idonei poteri di firma, attestante I’ottemperanza agli obblighi previsti rispettivamente dal D.Lgs. 24/02/1997,
n. 46 (Dispositivi Medici), dal D.Lgs. 14/12/1992, n. 507 (Dispositivi Impiantabili Attivi), dal D.Lgs. 08/09/2000,

n. 332 (Dispositivi medico-diagnostici in vitro), come modificato dal D.Lgs. 25/01/2010, n.37.

Tutte le caratteristiche sopra esposte dovranno essere dettagliatamente riportate
dalle ditte concorrenti nelle indicazioni contenute nelle schede tecniche e/o tramite
specifica documentazione tecnica esaustiva da inserire nella “busta documentazione
tecnica”. ]




Vigilanza Dispositivi Medici - oneri particolari a carico del fornitore.
L'Aggiudicatario deve definire un referente per la gestione degli aspetti di vigilanza
sui dispositivi medici.

Per I'Azienda USL della Romagna, linterfaccia per la Dispositivo Vigilanza &
rappresentata dalla UO Innovazione e Valutazione delle Tecnologie (email:
seg.ivt@auslromagna.it - tel 0541 705580).

L'aggiudicatario attraverso il proprio referente per la dispositivo Vigilanza, si impegna
a notificare alla UO IVT ogni Avviso di Sicurezza (Field Safety Notice) in lingua
italiana circostanziando in maniera dettagliata i prodotti coinvolti con indicazione del
punto di erogazione Aziendale a cui sono stati forniti.

Eventuali Azioni correttive previste dagli avvisi di sicurezza emanati dovranno essere
svolte in maniera quanto piu celere possibile e adottando soluzioni, comprese ad
esempio operazioni di sostituzione e reintegro, che non arrechino pregiudizio allo
svolgimento delle attivita.

Il tempo massimo di notifica di un avviso di sicurezza dovra avvenire dal momento
della sua approvazione (da parte dellAutorita Competente/Ente Notificato) entro i
seguenti termini temporali:
1 2 giorni solari in caso si tratti di una azione di recall del prodotto per motivi di pericolo per la
salute pubblica (alto grado di rischio);
71 10 giorni solari in caso la non conformita oggetto dell'avviso sia valutata dal fabbricante
come comportante un grado di rischio basso;
| tempi massimi di esecuzione della FSCA eventualmente prevista dall'avviso di sicurezza una
volta che questa sia disponibile:
7110 giorni solari, in caso l'azione prevista consista nella sostituzione (Apparecchiatura o
dispositivi medici monouso per procedure);
71 30 giorni solari in caso di azioni correttive per non conformita valutate dal fabbricante come di
basso grado di rischio;

In caso di Avvisi di Sicurezza consistenti in Aggiornamenti delle istruzioni d'uso,
Informazioni di Sicurezza, Raccomandazioni circa il corretto Utilizzo, Precauzioni, & onere
dell'aggiudicatario, nel termine massimo di 60 giorni solari o nei termini previsti dall'avviso
stesso per il riscontro mediante il Modulo di Risposta/Conferma, svolgere direttamente sul
campo presso gli utilizzatori I'Azione Informativa prevista, compilando e raccogliendo il Modulo
di Risposta/Conferma previsto dall'Avviso di Sicurezza ed informando nel contempo la UO
Innvovazione e Valutazione delle Tecnologie;

Eventuali Segnalazioni di Incidente notificate al Ministero della Salute da: Aggiudicatario,
Fabbricante, Importatore, Distributore o per interposta persona, dovranno essere anticipate o
notificate contestualmente allAUSL Romagna alla UO Innovazione e Valutazione delle
Tecnologie (email: seg.ivti@auslromagna.it — tel 0541 705580).

Tutte le azioni e comunicazioni conseguenti ad una segnalazione di incidete (report
iniziale,intermedio e di chiusura) dovranno essere inviate anche allAUSL Romagna alla UO
Innovazione e Valutazione delle Tecnologie (email: seg.ivti@auslromagna.it - tel 0541 705580).

Si richiede la elaborazione di una specifica procedura per la gestione di: Avvisi di
Sicurezza, eventuali Azioni Correttive e Segnalazioni di Incidente da utilizzare nello
specifico contesto di questo contratto secondo le modalita sopra indicate o migliorative

Garanzia di Compliance MDR
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Per ogni prodotto dovra essere indicato lo standard legislativo e normativo di riferimento.

In particolare dovra essere analiticamente individuato e descritto fornendo i dettagli identificativi
rappresentati di minima da: Produttore, Nome Commerciale, CND/END, RDM, UDI (se disponibile) anno
di rilascio della prima versione, data del rilascio dell'ultima versione;

Tutti i dispositivo medici dovranno:

- essere certificati CE MDR o CE MDD;

Nel caso di prodotti certificati CE secondo MDD dovra essere dimostrato che:

e la dichiarazione di conformita sia redatta prima del 26 maggio 2021;

e tali dispositivi continuano ad essere conformi alla Dir. 93/42/CEE;

e sono comunque messe in atto e rispettate le prescrizioni del MDR in materia di sorveglianza post-
commercializzazione, vigilanza, sorveglianza del mercato e registrazione di operatori economici e
dispositivi medici;

e non sono previsti e non risultano necessari cambiamenti significativi al prodotto nella
progettazione e/o nella destinazione d’uso prima della sua ricertificazione ai sensi della MDR.
(Per interpretazione di cambiamenti significativi si deve fare riferimento a MDCG 2020-3
Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 120 of the MDR
with regard to devices covered by certificates according to MDD or AIMDD March 2020).

Altresi sempre per i prodotti presentati con certificazione CE secondo MDD dovra essere fornita
dichiarazione asseverata da cui risulti I'impegno documentato (da attivita in corso o programmate
e con l'avvallo dell'Ente Notificato prescelto) per il conseguimento della certificazione secondo
MDR nei tempi previsti dalla legislazione (entro 26 Maggio 2024).

Articolo 03 —Direttore dell’esecuzione

In armonia con le esigenze aziendali di qualita e di buona gestione, al fine di consentire il corretto
svolgimento dell’appalto, ciascuna Azienda designa il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 101 D.lgs. 50/2016.

Il direttore dell’esecuzione ¢ il responsabile unico aziendale cui sono assegnati i compiti indicati nel
d.P.R. 5 ottobre 2010, 207. In particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell’'esecuzione del
contratto; e linterfaccia decisionale con il contraente per conto del committente; comunica all’'U.0O.
Programmazione e Acquisti responsabile del procedimento di acquisizione le eventuali inadempienze
nell’espletamento della fornitura, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi
necessari.

Il direttore dell’esecuzione puo nominare uno o piu collaboratori per le diverse competenze del
contratto.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sara richiesto al fornitore di nominare un Responsabile
di commessa che avra il compito di coordinare le attivita inerenti agli obblighi contrattuali, in
qualita di interfaccia unica verso I’Azienda sanitaria contraente.

Articolo 04: Consegna, controlli ritiro e sostituzione per gli ausili

Consegna
La merce dovra essere consegnata in porto franco nelle quantita e qualita descritte negli ordini
inviati di volta in volta dai Servizi Ordinatori.

Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni di fornitura richieste; eventuali
eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a
carico della ditta.




La merce ordinata dovra essere consegnata entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine salvo’
casi di urgenza da evadersi con tempestivita per i quali i tempi sono da concordarsi direttamente con
I'Unita Operativa interessata.

Qualora non risultasse possibile provvedere alla consegna di tutta la merce ordinata, il fornitore
dovra provvedere alla consegna di un acconto sulla quantita complessiva, sufficiente a coprire il
fabbisogno urgente del servizio, provvedendo successivamente alla consegna del saldo.

Il fornitore dovra impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se
si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovra fissare alcun importo minimo per
I'esecuzione degli ordini.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione e la manipolazione
del materiale, devono essere chiaramente identificabili e leggibili.

La ditta aggiudicataria dovra garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione dei
prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e
presentassero difetti, lacerazioni, o tracce di manomissioni la merce verra rifiutata e la ditta
fornitrice dovra provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilita della puntuale esecuzione della
fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, periodo estivo e durante i
periodi delle festivita programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione
della fornitura.

Controlli sulle forniture

Data l'impossibilita di periziare tutti i prodotti alla consegna, la ditta fornitrice dovra accettare
tutte le eventuali contestazioni sulla quantita, qualita e confezionamento anche a distanza di tempo
dalla consegna, cioé al momento del loro effettivo utilizzo.

L'accettazione di tutti i prodotti in gara avverra ad insindacabile giudizio dei Responsabili dei
Servizi utilizzatori e/o dei Servizi di Prevenzione e Protezione che si riservano l‘accertamento sui
requisiti qualitativi pattuiti nel contratto effettuando eventuali controlli tramite personale
specializzato interno o esterno.

La firma sul documento di trasporto all'atto di ricevimento della merce indica solo la
corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei prodotti ordinati. La quantita puo
essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comungue essere riconosciuta
ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di
conseguenza verranno restituite al Fornitore.

Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta
fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione
del prodotto né dalla responsabilita delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti
della merce stessa non rilevati all’atto della consegna.

Ritiro e sostituzione

I prodotti che non risultassero conformi alla qualita, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche
previste dal presente disciplinare e dal capitolato tecnico potranno essere contestati al fornitore
mediante lettera raccomandata o fax quando, anche successivamente al momento della consegna,
da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformita rispetto a quanto richiesto, o allorché,
al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualita tale da
impedire il corretto utilizzo.

In tal caso la ditta assegnataria ha I'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e di
consegnare il materiale corrispondente alla qualita stabilita e nella quantita richiesta nel termine
stabilito di giorni 7 (sette) di calendario; i termini decorrono dalla data di ricevimento del fax di
contestazione.

E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce
non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potra essere inviata al fornitore addebitandogli ogni
spesa sostenuta per la consegna.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore nel termine fissato dall’Amministrazione
sara considerata quale mancata consegna e [|'‘Azienda USL avra diritto ad agire secondo quanto
stabilito dall’art. “Inadempienze e penalita” .
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%Articolo 05: Aggiornamento tecnologico — Sostituzione di prodotti — Acquisizione di
) prodotti affini.

Qualora la Ditta ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi articoli che presentino
migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalita, dovra proporli, fermo restando tutte le
condizioni stabilite nella gara. I Direttori dell’esecuzione o i responsabili dei servizi preposti alla
gestione della fornitura dovranno validare formalmente le proposte di aggiornamento tecnologico
in sostituzione o in affiancamento di quelli aggiudicati.

Il fornitore dovra procedere su richiesta dell’azienda alla sostituzione di prodotti, per i quali si renda
necessario e conveniente un cambiamento, assicurando le stesse condizioni di fornitura.

Il fornitore e tenuto ad approvvigionare su motivata richiesta del Responsabile Sanitario, altri ausilli
cosiddetti “affini”, contenuti nel catalogo/listino prezzi presentato al momento della gara e ad
applicare lo sconto offerto.

Articolo 06: Inadempienze e penalita

L'Azienda, a tutela della qualita della fornitura e della sua scrupolosa conformita alle norme di legge
e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali
norme.

La sanzione potra essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali
controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla
data della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entita, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna
conseguenza, potra essere comminata una semplice ammonizione.

L'Azienda si riserva la facolta di applicare le seguenti penali, il cui ammontare é stabilito
come di seguito indicato:

e 10% del valore del singolo ordine di ausili quando |I'aggiudicatario non esegue la consegna
entro i termini e secondo le modalita stabilite;

e non effettua o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non
perfetti nel confezionamento (10% sul valore dei prodotti non sostituiti).

% XK %k Xk %k Xk ¥

Delle penali applicate sara data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

L’Az. USL della Romagna, inoltre, in caso di ritardi nella consegna, senza l'adozione di alcuna
formalita, potra rivolgersi alla ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero
mercato, per |'esecuzione delle prestazioni previste, addebitando nel contempo al fornitore
inadempiente 'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché I'eventuale
applicazione della penale del 10% sulla mancata fornitura.

Gli importi, per inadempienze contrattuali verranno notificati alla ditta interessata con relativa nota
di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72, oppure verranno decurtati
direttamente, da parte dell’/Azienda dalla cauzione definitiva.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori
spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.
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Quantita Quantita | Quantita |Quantita s IMPORTO
DESCRIZIONE u.m. triennali |triennali | triennali |triennali trign“naa':i“:m UPNF:'EiéIOO PZICONF P';ZZNZFO’ triennale senza = IVA
RA |[CE RN |FO . IVA
LOTTO

Telmp tubolare piccolo ad alto oz 25 15 25 15 80 52,00 1 52,00 4.160,00
1 scorrimento

Tellng tubolare medio ad alto oz 70 35 70 35 210 104,00 1 104,00 21.840,00
2 scorrimento

Fascia di movimentazione pz 45 25 45 25 140 124,00 1 124,00 17.360,00
3

Cintura per auto sollevamento .

pz 20 15 20 15 70 100,00 1 100,00 7.000,00

4 (scaletta per letto)

Cintura ergonomica pz 25 15 25 15 80 85,00 1 85,00 6.800,00
5

Asse di trasferimento rigida pz 70 35 70 35 210 120,00 1 120,00 25.200,00
6

Tgvola rigida ad alto scorrimento oz 93 12 3 1 20 650,00 ] 650,00 45.500.00
7 pieghevole

IMPORTO TOTALE 127.860,00







