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Obiettivo della fornitura  

L’ISNB di Bologna si propone di implementare presso la Neuroradiologia Ospedale Maggiore un sistema in 
grado di integrare l’imaging proveniente dalle diverse modalità al fine di migliorare la diagnosi e di 
massimizzare l’efficienza del sistema di angiografia biplano attualmente installato presso il VII Piano Corpo 
D dell’Ospedale Maggiore. Tale acquisizione avverrà tramite un noleggio con durata biennale. 
 

SCHEDA TECNICA: SISTEMA SOFTWARE RAPID AI 

Il sistema dovrà essere composto come di seguito: 

SISTEMA RAPID AI FULL HUB 

RapidAI™ Software, con i moduli di :TC di Perfusione (CTP), Angio TC (CTA-LVO), Modulo di RM 

(MRI)/Modulo di ASPECTS, Rilevamento di emorragia intracranica (ICH), Area di Ipodensità 

(Hipodensity Map), Applicazione Mobile col Modulo di comunicazione(App Mobile-inn App), 

Applicazione WEB (Web App) e Modulo di Rapid Insights con i tre rapporti spiegati nella scheda 

tecnica. (Rapid Insights standar reports): Connessioni illimitati di TAC e RM e Rapid Insights per 3 

utenti. Applicazione mobile e applicazione web utenti illimitati. 
 
ASSISTENZA TECNICA  
Durante tutta la durata del contratto la ditta sarà tenuta all’assistenza Full Risk del sistema 7/7 e H24 
(anche da remoto) 
 
 
CONSEGNA INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DEI DISPOSITIVI 
Il sistema dovrà essere installato in conformità agli standard richiesti dall’ICT AUSL Bologna e dovrà 
garantire l’integrazione tramite standard DICOM con i sistemi RIS/PACS dell’AUSL di Bologna. 

In sede di collaudo saranno verificati tutti i requisiti tecnici e clinici riportati nella presente scheda tecnica e 
qualora si rilevasse che uno o più di essi non sono rispettati si procederà al rifiuto della fornitura. 

Tutti i materiali necessari per le operazioni di collaudo e formazione al personale utilizzatore dovranno 
essere messi a disposizione dall’assuntore a titolo gratuito. 

 
MATERIALE DI CONSUMO 
La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia 
dedicato. L’offerta economica dovrà essere comprensiva della quotazione di tutto il materiale di consumo 
dedicato eventualmente necessario per l’utilizzo. 
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REQUISITI NORMATIVI 
Dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di conformità  2017/745 (MDR) (o 93/42 (MDD)) in corso di 
validità)  del fabbricante che attesti con chiarezza la corrispondenza del prodotto alla direttiva in cui deve 
essere chiaramente specificato: 

 che la dichiarazione è riferita allo specifico modello offerto 

 la classe dell’apparecchio secondo la direttiva suddetta (definita dal fabbricante sulla base della 
destinazione d’uso) 

 in caso di classificazione diversa da Classe I dovrà essere indicato l’Ente notificato e il numero 
corrispondente 

 le norme tecniche di riferimento 

 la destinazione d’uso definita dal fabbricante. 
Dovranno inoltre essere forniti: 

 Dichiarazione di conformità alla norma EN 60601-1 e relative particolari applicabili 

 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
La fornitura è da intendersi completa:  
 dei manuali d’uso in italiano; 
 del manuale tecnico con schemi elettrici (se previsti) di tutte le apparecchiature offerte 

(preferibilmente in formato digitale); 
 di tutti i dispositivi (Attrezzi particolari, password o altro) necessari per l’esecuzione di manutenzioni 

preventive previste dal costruttore ed effettuate anche da personale non proprio ma debitamente 
formato e in possesso di attestato di idoneità 

 dell’addestramento all’uso del personale utilizzatore; 
 se richiesto, anche dell’addestramento del personale tecnico addetto alla manutenzione (AUSL o per 

conto AUSL) per l’esecuzione di manutenzioni correttive e preventive; in caso di partecipazione ad 
iniziative di formazione per gli aspetti suddetti la ditta aggiudicataria è tenuta a rilasciare un attestato 
di idoneità all’esecuzione delle attività oggetto dell’addestramento  

 


