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ALLEGATO A – CARATTERISTICHE TECNICHE 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURA “DEPARRAY NXT”  

È opportuno che venga presentato un documento di sintesi nel quale siano riportati i requisiti 
richiesti e le corrispondenti caratteristiche dell’apparecchiatura offerta. 

Caratteristiche tecniche: 

1. in grado di isolare pool di cellule pure 

2. in grado di isolare singole cellule 

3. utilizza cartridge dedicato con tecnologia CMOS attiva per il recupero delle cellule in parallelo 

evitando cross contaminazione 

4.  strumento da banco dotato di elevato livello di automazione 

5. può analizzare campioni di origine differente: campioni fissati da blocchetto FFPE, cellule in 

coltura vive, campioni di biopsie liquide 

6. 5 canali di fluorescenza per l’identificazione delle cellule marcate con differenti fluorocromi 

7.  in grado di visualizzare cellule in tempo reale 

8.  in grado di visualizzare cellule in campo chiaro e in fluorescenza 

9. garantisce la tracciabilità del processo (es. identificazione barcode dei kit utilizzati) 

10. permette la produzione di un report di stampa relativo alla sessione processata 

11.possibilità di analizzare il dato derivante dalla corsa a posteriori 

12. assistenza tecnico specialistica in remoto (attraverso VPN protetta) 

13. sistema composto da postazione hardware con software di gestione e kit dedicati al 

funzionamento 

14. assistenza tecnica full-risk durante tutto il periodo di utilizzo  

 

GARANZIA ALMENO 24 MESI OMNICOMPRENSIVA 

La garanzia di almeno 24 mesi omnicomprensiva con la sola esclusione del dolo, deve 

comprendere anche: 

- le manutenzioni preventive programmate previste dal fabbricante; 

- i controlli previsti dalle vigenti normative. 

 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

La fornitura è da intendersi completa:  

- dei manuali d’uso in italiano (per le apparecchiature Biomediche conformi a quanto indicati 

nella direttiva 93/42/CEE e s.m.i. o 98/79/CEE); 

- del manuale tecnico con schemi elettrici (se previsti) di tutte le apparecchiature offerte 

(preferibilmente in formato digitale); 

- dell’addestramento all’uso del personale utilizzatore; 

- se richiesto, anche dell’addestramento del personale tecnico addetto alla manutenzione (AUSL 

o per conto AUSL) per l’esecuzione di manutenzioni correttive e preventive; in caso di 

partecipazione ad iniziative di formazione per gli aspetti suddetti la ditta aggiudicataria è 

tenuta a rilasciare un attestato di idoneità all’esecuzione delle attività oggetto 

dell’addestramento. 
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REQUISITI NORMATIVI 

Dovranno essere prodotte: 

- copia della dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE 

- dichiarazione di conformità alle norme specifiche EN61010-1 ed altre applicabili 

 

MATERIALE DI CONSUMO 

La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia 

dedicato. 

 

SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE 

Nel caso in cui l’offerta includa la fornitura di un Personal Computer (o Workstation o Elaboratore) 

è vincolante ai fini della accettazione la consegna di un PC “non assemblato” ma identificabile con 

un modello e costruttore univoco e fornito delle idonee certificazioni di conformità alle norme e 

direttive di riferimento e licenze software originali (compresi i CD e manuali previsti). 

La Ditta Aggiudicataria dovrà indicare quale Sistema Operativo ed in quale versione viene 

installato sui propri Dispositivi (Windows, Linux, Mac, etc....) e dovrà inoltre indicare quali azioni 

intraprenderà per garantire il pieno funzionamento dei Dispositivi anche al termine del supporto 

del sistema operativo (a titolo di esempio: Microsoft garantisce supporto a Windows Vista fino al 
11 aprile 2017 - Fonte: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows/products/lifecycle - la Ditta 
dovrà chiarire come garantisce che eventuali sistemi che usino come sistema operativo Microsoft 
Windows Vista mantengano corretto funzionamento anche dopo tale data). Qualsiasi apparato 

(PC, workstation, server, etc.) collegato alla rete aziendale dovrà conformarsi alle politiche 

aziendali di sicurezza. Nel caso in cui tali apparati eseguano un sistema operativo Microsoft 

Windows, su di essi dovrà essere installato un software antivirus (eventualmente quello aziendale) 

che dovrà essere mantenuto aggiornato costantemente e dovrà essere garantita l’installazione 

delle patch del sistema operativo, come minimo critiche e di sicurezza. Eventuali accessi alle reti 

aziendali, dall’esterno, che si rendessero necessari per qualsiasi attività (manutenzione, taratura, 

aggiornamenti, assistenza, etc.) dovranno essere conformi alle politiche aziendali. La ditta 

aggiudicataria dovrà accettare le modalità di accesso dall’esterno previste e comunicate 

dall’Azienda (tipicamente VPN-SSL, ma non necessariamente) senza nulla opporre e senza che 

questo possa pregiudicare le forniture e i servizi previsti o possa andare a discapito di prestazioni, 

sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. In questo senso, di base, non saranno accettate 

richieste di connessioni cosiddette lan-to-lan, né di aperture di firewall per fini di accesso,compresi 

i forward dall’interno verso l’esterno. 

 


