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Parte I 

DISCIPLINARE DI GARA 

1.  PREMESSA 

Gara comunitaria a procedura aperta, indetta dall’Azienda U.S.L. di Piacenza, interamente svolta 
attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.50/2016, messa a 
disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, di cui al Bando di gara inviato per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14.12.2016  
 
Per l’espletamento della presente gara l’Azienda U.S.L. di Piacenza si avvale del Sistema 
Informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito Sistema) accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it (d’ora in poi “Sito”). 
 
Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

 Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del 
DPR n. 445/2000 

• la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al 
successivo paragrafo “REGISTRAZIONE DELLE DITTE” del presente Disciplinare. 
    

Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara saranno pubblicate 
sul suddetto sito, che pertanto dovrà essere periodicamente consultato durante tutta la durata della 
procedura. 
 
Le caratteristiche tecniche della fornitura sono dettagliate nella parte II - Capitolato Speciale.    
 

2. REGISTRAZIONE DELLE DITTE. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. 
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 
 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 
all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 
all’operatore economico registrato. 
 
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente 
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a 
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conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. 

 

3. OGGETTO DELLA FORNITURA. 

Oggetto dell’appalto è la fornitura e l’installazione di n. 1 tavolo telecomandato. 
 
L’importo complessivo a base d’appalto della fornitura è qui di seguito specificato: 
 
LOTTO N. 1 – CIG. 6869777F4E 
 
N. 1 TAVOLO TELECOMANDATO 

U.O. Radiologia - Presidio Ospedaliero di Piacenza. 
 
 

Importo a base d’appalto  €. 245.000,00 iva esclusa  
 

Costi di interferenza non soggetti a ribasso  
dell’attrezzatura €. 300,00 iva esclusa 
 

Non saranno a carico della Ditta aggiudicataria le eventuali opere edili, strutturali, protezionistiche 
ed impiantistiche necessarie all’installazione e per rendere l’apparecchiatura in argomento 
funzionante e pronta all’uso. 

Rimarrà a carico della ditta aggiudicataria la fornitura e l’installazione dell’attrezzatura sopra 
menzionata che dovrà intendersi “chiavi in mano” per cui la ditta aggiudicataria dovrà rendere 
l’apparecchiatura in argomento funzionante e pronta all’uso. 

 

4.    MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta per la procedura e 
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate 
esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale. 
 
L’offerta dovrà essere collocata sul sistema dal concorrente  

 
entro le ore 12 del giorno 20/03/2017 

(termine perentorio a pena di esclusione) 
 
Non verranno aperte le offerte che non risultino pervenute entro il termine di cui sopra o che non 
risultino inviate con le modalità indicate. 
Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a 
quella precedente. 
Sarà ammessa offerta successiva, sostitutiva della precedente, purché presentata entro il termine 
di scadenza prefissato. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’operatore 
economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 
precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla 
scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, verrà ritenuta 
valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 
 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
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quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL di Piacenza ove per ritardo 
o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il 
previsto termine perentorio di scadenza. 
In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di  Piacenza da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del 
Sistema. 
L’Azienda USL di Piacenza si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari 
nel caso di malfunzionamento del Sistema. 
 
Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme a quello prescritto nel 
presente Disciplinare di gara.  
 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
 
La presentazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica deve essere 
effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova 
piattaforma accessibili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/. 

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE  – DOCUMENTAZIONE AM MINISTRATIVA 

La busta virtuale Documentazione amministrativa” dovrà contenere, al suo interno, quanto segue:  
 

A1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE )  Allegato 1   

A2 Garanzia Provvisoria - (in caso di cauzioni ridotte dovranno essere allegate le  
certificazioni a comprova). 

A3 
 
Versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza   
 

A4 

 
PASSOE, il documento che attesta che la ditta può e ssere verificata tramite 
AVCPASS. 
 

A5 Procura  (se del caso)  
La documentazione di cui ai punti: 
A.2 Garanzia Provvisoria 
A.3 Copia del versamento Autorità Vigilanza 
deve essere unica , indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente. 

 
A1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Allegato 1   
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - redatta 
utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato), con la quale il concorrente 
attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice.  Per la 
compilazione si rinvia al Vademecum di istruzioni A llegato 2. Le sezioni B e C della parte IV 
non devono essere compilate. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE 
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ogni Operatore Economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione recante le 
informazioni richieste dalle Parti da II a VI; nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, 
comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, 
separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. 

Nella Parte II lett D) relativa al subappalto  il concorrente deve dichiarare se intende avvalersi di 
tale facoltà  e in tal caso deve indicare le attività che intende subappaltare, ai sensi dell’art.105 del 
Codice. In tal caso il concorrente deve allegare il DGUE di ciascun subappaltatore compilato nelle 
Sezione A e B della Parte II, nella Parte III  e nella Parte VI. 
 
Nell’ipotesi di AVVALIMENTO ex art 89 del Codice alla dichiarazione resa in DGUE (Parte II lettera 
C) in cui l’impresa concorrente indica l’operatore economico che in qualità di impresa ausiliaria 
metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per 
l’affidamento dell’appalto   dovrà essere allegata : 

a) DGUE dell’ impresa ausiliaria compilato per le  sezioni A (informazioni sull’Operatore 
Economico), B (informazioni sui rappresentanti dell’Operatore Economico) della Parte II, 
per la Parte III, per la  parte IV Criteri di selezione per la dichiarazione di possesso dei 
requisiti di (lett. B) capacità economica finanziaria (lett.C) tecnica e professionale oggetto di 
avvalimento,  se richiesto espressamente dal Bando dall'avviso o dai documenti di gara,  e 
per  la Parte VI; 

a) dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso 
le Aziende Sanitarie  a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati 
dall’art. 80, comma 5, del Codice e altresì attesta di non partecipare alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice;  

b) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata. Il contratto deve riportare in 
modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

• oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
• durata; 
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 
A.2 Garanzia Provvisoria : ai sensi degli artt. 93 del Codice quietanza del versamento  oppure  
fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure polizza rilasciata da intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in originale, relativa alla garanzia provvisoria richiesta. I 
contratti fideiussori ed assicurativi devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 
del codice civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando 
per la scadenza della presentazione delle offerte. Nel caso in cui nel corso della procedura alla 
scadenza del termine di validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, il concorrente sarà 
tenuto a trasmettere il rinnovo della garanzia, su richiesta dell’Azienda USL di Piacenza sino alla 
data che sarà indicata dalla medesima Azienda USL di Piacenza. La garanzia dovrà essere  
corredata dall'impegno di un fideiussore, anche div erso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fide iussoria per l'esecuzione del contratto, di 
cui all’art. 103 del Codice, qualora l'offerente ri sultasse affidatatario. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, non ancora formalmente costituiti, la garanzia deve 
essere effettuata in forma unica, a nome di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e 
sottoscritta dall’impresa che assumerà la funzione di impresa mandataria o da tutte le imprese che 
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costituiranno il raggruppamento. 
L’importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto con le modalità 
di cui all’art.93 comma 7 del Codice.   
In caso di versamento in contanti dovrà essere presentata quietanza intestata all’Azienda U.S.L. di 
Piacenza comprovante il versamento presso BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. filiale di Parma – 
Piazza C. Battisti n. 1 – 43121 PARMA - IBAN   IT76S0306912765100000046019 – swift code: 
BCITITMM. 
 
Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, 
comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio 
della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 
consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto 
contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e 
di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete. 
 
 

LOTTO 
 
Valore a base 
d’asta 

Deposito cauzionale 
provvisorio 2% 

Deposito cauzionale 
provvisorio 1%  

Lotto unico 245.300,00 4.906,00 
 

2.453,00 
 

 

A3 Ricevuta del versamento del contributo di gara, secondo le modalità indicate nell’art. 3 della 
deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n 163 del 22.12.2015 e nelle istruzioni 
operative pubblicate sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni.  

LOTTO 
 
CIG 

Tassa Autorità  

Lotto unico 6869777F4E €.  20,00 

 
A4 Codice PASSOE, acquisito a seguito di registrazione al servizio AVCPASS di cui alla 
Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni del 8/5/2013 e del 5/6/2013.  

 L’eventuale mancanza del Codice PASSOE non comporterà né esclusione né richiesta di 
integrazione in gara verso tutti i concorrenti. Sarà richiesta l’integrazione del Codice 
esclusivamente nei confronti del concorrente aggiudicatario. 

 
A5  Procura , in originale o copia autentica, nel caso in cui il sottoscrittore dell'offerta 
dell’Operatore Economico candidato sia un procuratore ed i suoi poteri di impegnare lo stesso 
Operatore Economico candidato non siano desumibili dal certificato della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura; 
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Come previsto dall’art.83, comma 9, del D.Lgs.50/20 16, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attrave rso la procedura di soccorso 
istruttorio. La Stazione appaltante, pena l’esclusi one dalla procedura di gara, obbliga il 
concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) del valore 
della presente gara, assegnando un termine di giorn i 5 dal ricevimento della richiesta. 
In caso di inutile decorso del termine per adempier e al soccorso istruttorio, il concorrente è 
escluso dalla gara. 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE TEC NICA 
 

L’offerta tecnica dovrà contenere: 
1. Relazione tecnica che dettagli le specifiche tecniche della configurazione proposta con 

riferimento all’utilizzo dell’attrezzatura come indicato nell’art. 1 del Capitolato Speciale; 
2. Relazione tecnica sugli elementi che saranno oggetto di giudizio come precisato nell’art. 5 

“Criteri di Aggiudicazione”: 
a. Complesso Radiogeno – Tubo Rx 
b. Detettore  
c. Tavolo Telecomandato – Movimentazioni tavolo 
d. Tavolo Telecomandato – Movimentazioni tubo 
e. Fluoroscopia – Frame rate 
f. Visualizzazione ed elaborazione delle immagini – Monitor visualizzazione immagini 
g. Modalità di lavoro – Programmi preimpostabili 
h. Assistenza tecnica 

3. Schede tecniche delle apparecchiature offerte; 
4. Copia dell’offerta priva delle quotazioni economiche; 
5. Indicazione di enti pubblici o privati convenzionati ove le apparecchiature offerte risultano 

installate ed in uso, presso cui questa Azienda U.S.L., a suo insindacabile giudizio, potrà 
eventualmente effettuare una visita di presa visione; 

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere scritta e/o tradotta in lingua italiana. 

La ditta dovrà altresì produrre un layout delle opere di installazione dell’apparecchiatura e dei 
lavori accessori per il corretto funzionamento: opere edili e di finitura, sistemi radio protezionistici, 
adeguamenti impiantistici (elettrico, idraulico, di condizionamento e gas medicali) ed eventuali 
opere strutturali che saranno a carico di questa Azienda U.S.L.; 

 
Nella busta virtuale documentazione tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa i 
prezzi offerti. La presenza di prezzi all’interno della documentazione di cui trattasi sarà motivo di 
esclusione dalla gara.  

La Ditta, se del caso, dovrà indicare le parti di offerta tecnica che si ritengono costituire segreto 
commerciale, allegando adeguate motivazioni.  

 

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE - OFFERTA ECONOMICA  

La presentazione dell’offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia.romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

La ditta concorrente deve compilare on line l’offerta economica a Sistema, inoltre dovrà inserire: 

 
1. Documento della ditta con indicazione dell’importo totale della configurazione offerta 

indicando il modello e i prezzi unitari dei singoli componenti dell’attrezzatura proposta. 
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2. Indicazione, a pena di esclusione, ai sensi dell.art.95, comma 10, del D.Lgs.50/2016, 

dell’incidenza in percentuale dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto all’importo 
complessivo dell’offerta economica. 

 
L’offerta economica in lingua italiana dovrà riportare, per ogni dispositivo offerto, il produttore, il 
codice modello del produttore, la codifica prodotto secondo la classificazione nazionale DM (CND) 
e il codice identificativo Repertorio (legge 289/2002 art. 57 comma 5). Inoltre, se disponibile, la 
ditta dovrà indicare la codifica CIVAB completa a 8 caratteri (classe, ditta, modello) 
dell’apparecchiatura offerta; 
 
La fornitura, deve intendersi per attrezzature collaudate e clinicamente funzionanti presso le 
U.U.O.O di destinazione dell’Azienda U.S.L. di Piacenza. Pertanto gli oneri relativi all’imballo, 
trasporto, disimballo, esportazione dell’imballo, montaggio, installazione e collaudo saranno a 
carico della ditta aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria al momento della consegna/installazione dovrà assicurare la fornitura 
dell’apparecchiatura nella configurazione tecnologicamente più aggiornata dotata eventualmente 
dell’ultima revisione HW, SW e componentistiche, fermo restando le medesime condizioni 
economiche proposte nell’offerta. 

L’offerta impegna la ditta per una durata di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine di 
scadenza per la presentazione dell’offerta. 
 

Tale offerta dovrà essere redatta sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo 
indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’ Azienda U.S.L. 
di Piacenza. 

Nel prezzo unitario offerto si riterranno comunque compensate tutte le maggiori spese che la Ditta 
dovrà sostenere per soddisfare tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali a carico della Ditta 
medesima nel presente disciplinare  e capitolato di gara. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, l’offerta economica dovrà essere firmata da 
tutti i Legali Rappresentanti delle Ditte raggruppate. 
 

Saranno escluse le offerte condizionate, indeterminate, incomplete, o che presentino alternative o 
al rialzo sulla base d’appalto.  

 

5.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi (e ai rispettivi punteggi 
massimi) secondo quanto di seguito previsto: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
QUALITA’  60 
PREZZO  40 
TOTALE 100 
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QUALITA’ –  Attribuzione punteggio (60 punti max )   
 
Le offerte tecniche saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. 
50/2016, sulla base del punteggio attribuito a ciascuno dei seguenti criteri:  

 
Elementi di giudizio  Criteri di valutazione  Punteggio 

massimo 
COMPLESSO RADIOGENO  
Tubo RX 

Si apprezzerà in particolare un tubo radiogeno 
ad elevate prestazioni in termini di potenza, 
range kV, massimi mAs, tempo di esposizione 
minimo, massima corrente (mA) 
 

 
10 

DETETTORE 
 

Si apprezzerà in particolare una tecnologia di 
tipo digitale, preferibilmente wireless, a 
superficie ampia ed elevata risoluzione 
spaziale al fine di massimizzare il potenziale 
diagnostico  
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TAVOLO TELECOMANDATO  
Movimentazioni tavolo 

Si apprezzeranno in particolare i range delle 
movimentazioni (orizzontali, verticali, tilting) e 
la loro automazione (movimenti elettrificati e 
servoassistiti), tali da garantire il più ampio 
numero di esami diagnostici possibili e la 
massima ergonomia per i pazienti 
 

 
 

10 

TAVOLO TELECOMANDATO  
Movimentazioni tubo  

Si apprezzerà in particolare l’ampia 
disponibilità di movimentazioni della colonna 
porta tubo radiogeno (inclinazioni, rotazioni 
tubo, proiezioni, distanze fuoco/film) 
 

10 

FLUOROSCOPIA 
Frame rate 
 

Si apprezzerà in particolare l’elevato frame 
rate del sistema (fluoroscopia pulsata) 
 

5 

VISUALIZZAZIONE ED 
ELABORAZIONE DELLE 
IMMAGINI  
Monitor visualizzazione immagini 
 

Si apprezzerà in particolare una tecnologia 
LCD ad altissima risoluzione, in riferimento al 
numero dei monitor e alle loro specifiche 
tecniche (dimensioni, numero di pixel, ecc.)  
 

5 

MODALITA’ DI LAVORO  
Programmi preimpostabili 
 

Si apprezzerà in particolare l’ampia 
disponibilità di preset, con particolare 
attenzione ai software dedicati per esami 
angiografici e alla presenza di un sistema per 
gestire le informazioni dosimetriche mediante 
apposito report da inviare al PACS aziendale 

5 
 
 

 

ASSISTENZA TECNICA 
tenendo conto delle indicazioni 
fornite nell’art. 5 “manutenzione 
in garanzia” del Capitolato 
Speciale di gara 
 

Si apprezzeranno in particolare la durata della 
garanzia,  i tempi di intervento e i tempi 
risoluzione del guasto  relativamente all’ 
assistenza tecnica full risk 

5 
 
 

Totale   60 
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Per l’assegnazione del punteggio totale la Commissione Tecnica utilizzerà la seguente formula: 
 

X     =      ∑ n [Wi  *  V(a)i] 

X   =  punteggio totale conseguito da ciascuna offerta.  

∑ n  =  somma dei punteggi conseguiti nei vari criteri di valutazione da ciascun’offerta.  

W i  =  punteggio massimo attribuito al criterio ( i ) 

V(a)i  =  coefficiente della prestazione dell’offerta di riferimento rispetto al criterio ( i ), variabile tra 
0 e 1 

 

La determinazione del coefficiente V(a)i, variabile tra 0 e 1, sarà effettuata mediante il sistema del 
confronto a coppie, compilando un solo triangolo, per ciascun criterio di valutazione, costituito dal 
giudizio unanime dei componenti la Commissione. 

Pertanto, per ciascun criterio di valutazione (i), si procederà come segue: 

1. Compilazione di un solo triangolo mediante attribuzione delle preferenze sotto indicate 
espresse, all’unanimità dalla Commissione, nei confronti a coppie delle offerte in gara e 
somma dei punteggi assegnati a ciascuna offerta: 

PREFERENZA  1 = PARI 

PREFERENZA  2 = MINIMA  

PREFERENZA  3 = PICCOLA   

PREFERENZA  4 = MEDIA  

PREFERENZA  5 =  GRANDE 

PREFERENZA 6 =  MASSIMA 

 

2. Conversione dei punteggi totali assegnati a ciascuna offerta, riportando ad 1 (uno) il 
punteggio assegnato più alto e proporzionando ad esso i rimanenti punteggi, utilizzando la 
formula che segue:  

       Coefficiente V(a)i =  Punteggio ottenuto da ciascuna offerta 

                                                                           Punteggio ottenuto dall’offerta migliore 

 

3. Il coefficiente V(a)i, come sopra definito, sarà moltiplicato per il punteggio massimo (Wi) 
previsto per il criterio di valutazione in esame. 

 

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre), la determinazione del coefficiente V(a)i, 
variabile tra 0 e 1, sarà effettuata per ciascun criterio di valutazione (i), come segue: 

1) la Commissione, all’unanimità, attribuirà, discrezionalmente e motivatamente, un coefficiente 
unico provvisorio variabile tra 0 e 1; 

2) al termine della attribuzione di tutti i coefficienti la Commissione procederà alla conversione dei  
coefficienti provvisori attribuiti ad ogni singola offerta, in coefficienti definitivi, riportando a 1 il 
coefficiente provvisorio più alto e proporzionando ad esso i rimanenti coefficienti, mediante la 
seguente formula:  

      V(a)i coefficiente definitivo    =       coefficiente provvisorio assegnato a ciascuna offerta 
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                                                                              Coefficiente provvisorio più alto 

3)  Il coefficiente V(a)i, come sopra definito, sarà moltiplicato per il punteggio massimo (Wi) 
previsto per il criterio di valutazione in esame. 

 

PREZZO - Attribuzione punteggio (40 punti max)   

Il punteggio riservato all’offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula: 

Punteggio   x        minimo valore offerta 
               Valore offerta 
 
Al valore minimo dell’offerta saranno attribuiti 40 punti secondo la seguente formula: valore 
assoluto. 
 
Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta sarà così determinato: 
 

Somma dei punteggi attribuiti 
alla QUALITA’  + Punteggio attribuito al 

PREZZO 

 
 
L’aggiudicazione avverrà, in favore della ditta che  ha conseguito il punteggio totale 
maggiore. 
 

Nell’eventualità che al termine dell’attribuzione dei punteggi, risulti che due o più offerenti 
conseguono il medesimo punteggio complessivo, si provvederà a richiedere alle ditte interessate di 
produrre, in busta chiusa e sigillata, offerta economica migliorativa che sarà aperta in seduta 
pubblica. In caso d’inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà all’assegnazione 
mediante sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.    
 
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il prezzo aggiudicato rimane fisso e 
invariabile per tutta la durata della fornitura. 

L’Azienda USL si riserva le seguenti facoltà: 

- di revocare il procedimento prima dell’adozione dell’atto di aggiudicazione per considerazioni di 
carattere generale e nel caso in cui nessuna delle offerte validamente presentate possa essere 
considerata corrispondente ai fini della fornitura; 

- di revocare in ogni momento la procedura di gara in caso di aggiudicazione di gara Consip, se 
ritenuto più conveniente e tecnicamente idonea alle esigenze cliniche, e se sussiste capienza 
nella convenzione Consip al momento dell’adesione; 

- di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente a proprio insindacabile 
giudizio; 

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016;  

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, accertata la 
rispondenza a quanto richiesto e ritenuta la medesima economicamente vantaggiosa; 

- di differire o non dar corso alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, 
opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsiasi titolo, nemmeno quale 
rimborso spese, potrà essere richiesto dalle Imprese neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 
C.C. La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata al positivo esito delle 
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procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre 
per l’Azienda USL è subordinata alla stipula del contratto, fatta salva l’eventuale esigenza di 
esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 

 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

In seduta pubblica, in data, ora e luogo che saranno successivamente comunicati via pec, si 
procederà alle seguenti operazioni:  

a) verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema. 

b) apertura delle Buste virtuali “Documentazione amministrativa” e verifica circa la regolarità 
della documentazione amministrativa presentata. 

La Commissione Tecnica Giudicatrice, appositamente nominata, in seduta pubblica, in data, ora e 
luogo che saranno successivamente comunicati via pec procederà alle seguenti operazioni:  

- apertura delle Buste virtuali “Documentazione tecnica” e verifica limitata all’accertamento 
dell’esistenza della documentazione richiesta nei documenti di gara, senza alcuna valutazione di 
merito sull’idoneità e/o regolarità e/o conformità della medesima alle prescrizioni previste. 

In tempi successivi, la Commissione Tecnica Giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base 
della documentazione contenuta nelle buste virtuali “Documentazione tecnica” procederà alla 
valutazione della documentazione tecnica impiegando i criteri di aggiudicazione previsti. 

E’ altresì pubblicata sul sito: http://www.ausl.pc.it/. la composizione della Commissione di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.lgs. 50/2016. 

Successivamente in seduta pubblica, in data da comunicarsi a mezzo pec, si procederà come 
segue: 

- apertura delle Buste virtuali – offerta economica”; 

- formulazione della graduatoria finale sommando i punteggi relativi alla qualità ed al prezzo; 

- verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del  
D.Lgs. 50/2016; 

- aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta che ha ottenuto il punteggio complessivo 
più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse. 

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di apposita delega o procura sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta. 
  

7.  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari dovranno essere inviate a Sistema secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. non oltre le ore 
12:00 del 20° giorno precedente la scadenza del ter mine stabilito per la presentazione delle 
offerte. 

L’Azienda USL di Piacenza provvederà a fornire i chiarimenti del caso tramite Sistema entro e non 
oltre le ore 12:00 del 6° giorno  antecedente il predetto  termine di presentazione offerta. 

Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a sistema. Si precisa che le stesse 
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richieste di chiarimento potranno essere inviate per opportuna conoscenza ai seguenti indirizzi 
mail: g.gregori2@ausl.pc.it e c.ceresa@ausl.pc.it 

 

8. SOPRALLUOGO TECNICO  

Il sopralluogo non è obbligatorio. Per facilitare la formulazione dell’offerta si allega n. 1 planimetria 
dei locali (allegato 3) che dovranno ospitare l’attrezzatura. Tuttavia, se ritenuto necessario, la Ditta 
concorrente, potrà eventualmente effettuare un sopralluogo tecnico per la presa visione dei locali.  
A tale fine si precisa che l’incaricato delle Ditte Concorrenti che eventualmente effettuerà il 
sopralluogo dovrà essere munito di apposita delega o procura sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta e non potrà rappresentare più di un’impresa. 
La richiesta di eventuale sopralluogo dovrà essere inoltrata contemporaneamente via mail ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: c.ceresa@ausl.pc.it - g.gregori2@ausl.pc.it. 
  

9.  FIGURE DI RIFERIMENTO 

In ordine al contratto in oggetto vengono di seguito indicate le figure professionali di riferimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP ), ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016, Dott. Gregori 
Gian Piero tel. 0523-398731 mail g.gregori2@ausl.pc.it - Direttore dell’U.O. Acquisizione Beni e 
Servizi;  

Il Responsabile dell’istruttoria  è la sig.ra Cristina Ceresa tel. 0523-398744 e-mail 
c.ceresa@ausl.pc.it   

 
Le figure di riferimento, che verranno nominate contestualmente all’aggiudicazione, sono: 
 
- Direttore dell’esecuzione del Contratto , cura l’esecuzione della fornitura secondo quanto 

previsto contrattualmente. 
E’ altresì responsabile di tutte le comunicazioni attinenti la gestione operativa del contratto. 

- Responsabile della Sicurezza è responsabile dell’individuazione dei costi di interferenza non 
soggetti a ribasso in sede di formulazione dell’offerta economica, nonché destinatario di tutte le 
comunicazioni che indichino cambiamenti nello svolgimento della fornitura e dei servizi ai fini di 
valutare, congiuntamente con il Direttore dell’esecuzione del Contratto, la necessità di stesura e 
o modifiche del DUVRI.  

 

10.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati trasmessi 
a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. 
Il Titolare del trattamento dei dati forniti è l’Azienda USL di Piacenza nella persona del suo Legale 
Rappresentante e il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O. Acquisizione Beni 
e Servizi cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.  
 

11.  DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

Per la richiesta di accesso/copia della documentazione amministrativa, dell’offerta economica, 
della documentazione tecnica e dei provvedimenti con relativi allegati di gara fare riferimento 
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all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda USL di Piacenza Tel. 0523/398744-0523/398731, 
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e/o via email contestualmente agli 
indirizzi c.ceresa@ausl.pc.it; g.gregori2@ausl.pc.it. 
 

12.  ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA 

Sono parte integrante della presente lettera di invito i seguenti allegati:  
 
Allegato 1 Formulario DGUE 
Allegato 2        Vademecum compilazione 
Allegato 3 Planimetria 
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Parte II 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

1. TIPOLOGIA DELLA FORNITURA 

L’attrezzatura in argomento deve essere in grado di effettuare i seguenti esami diagnostici: 
• Esami radiografici tradizionali, 
• Esami angiografici, 
• Gastroenterologia: endoscopie assistite, 
• Pneumologia: broncoscopie assistite. 

e dovrà essere completa di: 
 

• Tavolo telecomandato; 
• Catena televisiva e sistema di visualizzazione immagini on site; 
• Consolle di comando per controlli da remoto; 
• dotato di AEC; 
• Iniettore angiografico; 
• dispositivo integrato per la misura del prodotto area x dose con visualizzazione e              

registrazione del risultato; 
• Interfaccia DICOM 3 per la stampa, l’archiviazione e la trasmissione delle immagini: 

SCP/SCU, send/receive, worklist management, print, query/retrive, storage, storage 
commitment, media storage, classe modality performed procedure step, completamente 
integrata col sistema RIS-PACS aziendale; 

• In grado di richiedere l’identificazione dell’utente, con opportuna tracciatura; 
• Compatibile con suite antivirus Trend Micro Officescan; 
• Archiviazione su DVD con adeguato hardware/software e viewer per poter leggere il DVD 

su qualunque computer. 
 

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

In sede di prima definizione dei costi della sicurezza riguardanti i rischi di interferenza il Servizio 
Prevenzione e Protezione ha evidenziato che i costi a carico dell’offerente per la sola redazione 
del DUVRI saranno pari a 300 euro.   
Qualora nel corso dello svolgimento del servizio venissero a mutare condizioni specifiche 
nell’erogazione dello stesso e qualora queste modificazioni comportassero il nascere di costi 
specifici per rischi da interferenza, le stesse potranno essere segnalate: 
a) dall’Azienda Aggiudicataria al Direttore dell’esecuzione del Contratto che provvederà ad 
informare per competenza il Servizio di Prevenzione e Protezione e per conoscenza il R.U.P.; 
b) dal Direttore dell’esecuzione del Contratto che provvederà ad informare per competenza 
l’Azienda Aggiudicataria ed il  Servizio di Prevenzione e Protezione, e per conoscenza il R.U.P. 
In caso si verificassero le ipotesi di cui sopra l’Aggiudicatario dovrà fornire al Servizio Prevenzione 
e Protezione tutte le informazioni necessarie per permettere la stesura del DUVRI che vedrà 
coinvolto anche il Gestore del Contratto. Il DUVRI, una volta completato, dovrà essere trasmesso 
al R.U.P. a cura del Servizio Prevenzione e Protezione. 
Si precisa inoltre che, qualora la fase di rimozione dell’esistente e/o quella di consegna ed 
installazione della nuova fornitura, dovesse avvenire in area sede di cantiere per la realizzazione di 
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opere edili, dovrà essere preliminarmente consegnato il POS e dovranno essere presi i contatti 
con il Responsabile della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori per tutti gli accordi preliminari e gli 
adempimenti del caso (ai sensi della normativa vigente in materia). 
 

3. TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE - MODALITA’ DI  ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO. 

La consegna e l’installazione dell’attrezzatura deve essere realizzata entro 60 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di consegna dei locali da parte dell’Azienda U.S.L. di Piacenza. Dal 
quarantunesimo giorno sarà applicata una penale pari a euro 1.000,00/gg e dal cinquantesimo 
giorno l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Ad aggiudicazione avvenuta 
l’Azienda U.S.L. di Piacenza provvederà all’emissione, gestione, pagamento dell’ordinativo di 
fornitura nel quale saranno precisate le modalità di consegna.  
 

4. MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO 

In fase di collaudo ed installazione, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad accettare le sotto 
indicate richieste: 
1. offrire tutta l’assistenza necessaria (presenza del personale sul posto, consulenza per 

l’installazione, sballamento e assemblaggio dell’apparecchiatura, formazione al personale, 
verifiche funzionali, smaltimento materiale di scarto ed imballi, ecc.); 

- il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile del reparto, dell’U.O. Fisica 
Sanitaria e dell’Ingegneria Clinica dell’Azienda USL, e dovrà risultare da apposito verbale 
sottoscritto dai presenti; 

- su richiesta dell’AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare ogni caratteristica tecnica, 
misurabile o rilevabile dichiarata nel progetto; 

- si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la 
Ditta aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, 
anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia; 

- i corsi richiesti alla Ditta aggiudicataria per l’istruzione del personale utilizzatore e del 
personale tecnico dell’U.O. Ingegneria Clinica costituiscono parte integrante del collaudo di 
accettazione. 

 

5.  MANUTENZIONE IN GARANZIA  

Indicazione della durata e delle condizioni dell’assistenza tecnica full risk durante la garanzia vale 
a dire: 

• durata della garanzia che comunque non dovrà essere inferiore ad anni 2; 
• tempo d’intervento dalla chiamata non superiore alle 24h solari; 
• tempo di risoluzione del guasto stimato non superiore alle 24h solari; 
• indicazioni delle modalità di espletamento dell’assistenza. 

 
Durante il periodo della garanzia, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a seguire le sotto 
indicate modalità di assistenza tecnica, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente: 
a. l’assistenza tecnica durante la garanzia deve essere del tipo “Full Risk”; 
b. Dovrà essere garantita l'assistenza tecnica “Full Risk” anche sul tubo radiogeno e sui 

detettori; 
c. la durata della garanzia (di almeno 24 mesi) partirà dalla data di collaudo favorevole eseguita 

dall’Ingegneria Clinica dell’Azienda U.S.L.; 
d. la Ditta aggiudicataria dovrà garantire a proprio carico, durante la garanzia, un servizio 
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tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, 
sia per i difetti di costruzione e sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non 
riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori;  

e. L’assistenza tecnica “Full Risk” comprende anche tutti i pezzi e/o parti di ricambio/accessori 
(cavi segnale, batterie, accumulatori ricaricabili, lampade, sensori, sonde, trasduttori, ecc.); 

f. Nel periodo di assistenza tecnica in garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le 
manutenzioni: 

- Preventive (comprensive del relativo materiale di ricambio) con cadenza almeno 
semestrale e comunque secondo quanto previsto dal costruttore, 

- Verifiche funzionali/Controlli di qualità (comprensive del relativo materiale di ricambio) 
con cadenza almeno semestrale e comunque secondo quanto previsto dal costruttore, 

- Verifiche di sicurezza elettriche previste dalla normativa vigente, con cadenza almeno 
annuale, 

- Correttive con un numero di interventi illimitati, 
- Parti di ricambio incluse, 
- Tubo radiogeno incluso, 
- Detettori inclusi. 

h. Dovrà essere garantito per tutto il periodo di “Full Risk” il medesimo livello qualitativo delle 
attrezzature accertato al momento del collaudo: in caso di scadimento delle prestazioni di 
uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di 
manutenzione, il fornitore provvederà a sostituire tali componenti con altri nuovi identici o 
migliori rispetto alla fornitura originale; 

i. Durante l’assistenza tecnica in garanzia, il fornitore dovrà provvedere, senza alcun onere per 
l’ente, a tutti gli aggiornamenti, modifiche e/o migliorie HW e SW previsti dal costruttore, 
previa valutazione positiva da parte dell’ente. Durante tale periodo le eventuali modifiche HW 
necessarie a supportare le nuove versioni SW saranno a carico del fornitore 

j. Al termine di ogni intervento tecnico ordinario e straordinario (manutenzione correttiva, 
preventiva, verifica di sicurezza elettrica, controllo qualità, ecc) la ditta dovrà rilasciare un 
rapporto di lavoro controfirmato dal personale medico ed inviarne una copia al Global 
Service dell’Azienda USL Piacenza; 

k. Dovrà essere fornito un CD di ripristino del sistema comprensivo dei SW applicativi; 
 

6.  SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto secondo le modalità stabilite nell’art. 105 D. Lgs. 50/2016, previo 
consenso dell’Azienda U.S.L. di Piacenza. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda U.S.L. di Piacenza di quanto appaltato.  

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 

In caso di subappalto non autorizzato l’Azienda U.S.L. di Piacenza risolverà il contratto con 
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore 
danno. 
 
In caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. 

 

7.  TERMINI DI PAGAMENTO 

I pagamenti sono disposti entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di collaudo 
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favorevole da parte dell’Ingegneria Clinica, tramite Global Service, a disposizione dell’Azienda 
U.S.L. di Piacenza. 
Il collaudo dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura delle 
prestazioni rese. 
 
Il fornitore dovrà inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di 
Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti: 
 

DENOMINAZIONE ENTE  AZIENDA USL DI PIACENZA 

CODICE IPA AUSL_PC 

CODICE UNIVOCO UFFICIO 
(CUU) UFR51Q 

 
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Azienda 
USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L’attestazione di cui sopra fa fede 
ad ogni effetto. 

Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda USL per vizio o difformità di quanto oggetto della 
fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo 
restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere 
con la definizione della pendenza. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle forniture; qualora il fornitore si 
rendesse inadempiente a tale obbligo l’Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di 
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, 
Fax, e-mail o PEC all’appaltatore. 
 

8.    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’Azienda USL avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice 
dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, FAX, PEC o e-mail nelle seguenti ipotesi: 

• avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.; 

• qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento 
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 
159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei 
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti 
alla sicurezza sul lavoro; 

• per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; 

• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e 
condizioni contrattuali; 

• in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari 
intraprese a carico dell’aggiudicatario; 

• in caso di cessione del contratto; 

• in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda, ai sensi dell’art. 6 del capitolato di gara; 

• qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità 
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dell’attrezzatura fornita; 

• nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti 
o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne; 

• quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione dell’attrezzatura, o parti di 
essa, che a giudizio insindacabile della stazione appaltante non corrispondono alle 
caratteristiche convenute, la Ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine 
assegnatole; 

• Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora l’affidatario (o il 
subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle 
transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello 
strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’assegnatario, l’Azienda USL ha il diritto 
di incamerare la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, a titolo di penale e di 
indennizzo dovuti all’Azienda, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa 
Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della ditta nei propri confronti. I 
danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della ditta fornitrice. 

Inoltre si precisa che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di ricorrere ad altra ditta per il 
soddisfacimento del fabbisogno oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la 
graduatoria di aggiudicazione, laddove possibile, o in subordine individuando il nuovo contraente 
secondo le modalità consentite dall’ordinamento giuridico. La differenza tra il prezzo pagato e il 
prezzo contrattuale verrà addebitato alla ditta inadempiente. 
 

9.    CONTESTAZIONI PENALI 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando 
rigorosamente le condizioni e i tempi d’intervento dichiarati nell’offerta tecnica e previsti nell’art. 5 
del Capitolato Speciale di Gara.  

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi e per ogni giorno solare di fermo macchina 
superiori a quelli previsti, l’Azienda Usl potrà applicare una penale fino a euro 100,00, oltre al 
risarcimento di ulteriori danni. 

L’importo di tale penale verrà recuperato all’atto di emissione del mandato di pagamento delle 
fatture. 

Oltre il 5° (quinto) giorno solare di ritardo, l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto. 

 

10.    SPESE CONTRATTUALI 

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente la sua 
formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria. La Ditta dovrà inoltre procedere al 
rimborso delle spese sostenute da questa Azienda USL per la pubblicazione sui quotidiani di bandi 
e avvisi, ex art.34 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, e secondo le modalità che 
saranno successivamente fornite.  
 

11.   NORME DI RINVIO 

Per quant’altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto nel disciplinare di gara e, dai Regolamenti Aziendali per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia e dalle norme in materia e dal Codice Civile. 
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12. FORO COMPETENTE 

Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna Sezione 
Territoriale competente, mentre in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è 
competente il foro dell’Azienda Contraente. 
 

13.  ADEMPIMENTI PER L’AGGIUDICAZIONE 

La ditta aggiudicataria deve costituire la cauzione definitiva, pena la revoca dell’aggiudicazione, 
con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e dovrà indicare generalità, codice fiscale, 
carica ricoperta e PEC della persona che sottoscriverà il contratto. 

In applicazione dell’art 34 comma 35 L 221/2012 la ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare, 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione, alla stazione appaltante  le spese di pubblicazione sui giornali, 
previste per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della presente gara. 

La ditta aggiudicataria, a pena di esclusione, dovrà produrre in formato elettronico da inviare alla 
seguente mail c.ceresa@ausl.pc.it  i sotto riportati documenti: 
1. dichiarazioni: 

- periodo di reperibilità delle parti di ricambio che comunque non dovrà essere inferiore 
ad anni 10;  

- codifica CIVAB completa a 8 caratteri (classe, ditta, modello) dell’apparecchiatura 
offerta, se disponibile; 

- di informazione e istruzione del personale utilizzatore, specificandone i tempi e le 
modalità, senza alcun onere a carico dell’Azienda AUSL. Tale formazione gratuita 
dovrà essere garantita con almeno 5 giornate di affiancamento sul posto e consulenza 
telefonica per almeno 6 mesi e dovrà ripetersi in caso di Aggiornamento Tecnologico; 

- che l’apparecchiatura offerta è in grado di gestire i dati sensibili secondo quanto 
indicato dalla Legge sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003); 

- di fornire al momento del collaudo il manuale d’uso in lingua italiana ed il manuale di 
servizio dell’attrezzatura proposta; 

- di accettare che la manutenzione preventiva e correttiva, dopo il periodo di garanzia, 
venga effettuata dall’Ingegneria Clinica, tramite Global Service, a disposizione 
dell’Azienda USL di Piacenza. 

2. certificazioni: 
• Attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 recepita con 

D.Lgs.46/97 e successive modifiche (attuale Direttiva 47/2007 recepita con 
D.Lgs.37/2010), 

• conformità alle Norme CEI generali e particolari, 
• conformità delle attrezzature proposte al D. Lgs. 187/00; 

3. la descrizione tecnica di come il sistema proposto possa essere espanso (ove possibile), con 
descrizione dell' HW e del SW necessari; 

4. l’elenco completo degli accessori disponibili con relativo codice e descrizione; 
5. l’elenco di tutti i materiali di consumo indispensabili per il corretto funzionamento del sistema 

proposto. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre collegarsi, ai fini della stesura del DUVRI definitivo, al sito 
dell’Azienda USL www.ausl.pc.it accedere al link “Applicativo DUVRI – IRIS” e procedere 
all’inserimento dei dati richiesti dal sistema. Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile 
contattare l’U.O. Servizio Prevenzione e Protezione – ing. Tommaso Nicolotti tel. 0523/302932 – 
301111. La stipula del contratto è subordinata alla stesura  del DUVRI definitivo . 
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14.   OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DISPOSIZIONI IN TE MA DI TRATTAMENTO DEI DATI 

La ditta manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché siano mantenuti riservati i 
dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale che siano portati a sua 
conoscenza in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara. 

L’obbligo di cui al comma primo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, 
nonché salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la ditta 
sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a mantenere riservata ogni informazione relativa agli 
utenti, di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al 
proprio personale. 

L’Azienda USL è titolare del trattamento dei dati personali e sensibili che vengono trattati con 
riferimento all’appalto. 

A tal fine l’Azienda USL nomina fin da ora la Ditta che risulterà affidataria in esito alla procedura di 
gara quale responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art.8 del D. Lgs.196/2003. 

L’appaltatore è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati sensibili e personali per 
conto dell’Azienda Sanitaria ed è tenuto a rispettare e osservare tutte le norme previste dal D.Lgs. 
196/2003 nonché ogni altra istruzione impartita in sede contrattuale o in successive comunicazioni 
da parte delle Aziende stesse. 

In caso di inadempimento, l’appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Titolare ai 
sensi di legge. 

In caso l’appaltatore si avvalga di incaricati o collaboratori, questi si obbliga a renderli edotti delle 
suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi devono operare sotto la 
sua diretta ed esclusiva responsabilità. 

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634 
del 26-10-1972. 
 

15.   TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 
l’Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di 
quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via 
non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni 
tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto 
corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere 
registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 
136/2010. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei 
contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) relativo 
all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la 
tracciabilità delle stesse il CIG dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla 
presente commessa. 
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L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o 
subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere 
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende 
Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo 
obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi 
stipulati con l’Impresa. 

 

 
IL DIRETTORE   

DELL’U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Dott. Gian Piero Gregori) 

 


